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POINTE SCIENTIFIC                                                                                                    CLORO

REACTIVO DE CLORO

USO:

Para la determinación cuantitativa de cloro en suero.

HISTORIA DEL METODO:

En 1878 el cloro se determinó por la precipitación del anión como cloruro de plata y la medición del exceso de nitrito de plata con solución estandarizada de tiocinato. Desde entonces, se han introducido muchos métodos incluyendo la titulación mercurimétrica utilizando difenilcarbazona como indicador.

En 1950 se introdujo un método electrométrico basado en la exposición de una solución clorada a electrodos que emitian iones de plata en un medio ácido. El tiempo requerido para la precipitación del cloro como cloruro de plata es directamente proporcional a la concentración de cloro.

El método presente fue desarrollado en los 50s y después adoptado por el analizador automático Technicon. Es un método directo y se puede adoptar a una gran variedad de instrumentos automatizados.

PRINCIPIO:
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El ion cloro desplaza al tiocianato mercurio no ionizado, para formar cloruro mercurico e iones de tiocianato. Los iones de tiocinato liberados reaccionan con los iones férricos para formar un complejo de color que absorbe a 480 nm. la intensidad del  color es directamente proporcional a la concentración del cloro.

REACTIVOS:

Reactivo de cloruro (Ingredientes activos):

Nitrato mercúrico 0.105mM

Tiocianato mercúrico 1.01mM

Nitrato Férrico 37.63mM

diluido en ácido y metanol.

PRECAUCIONES:

1.
El reactivo es para uso "In Vitro" unicamente.

2.
Este reactivo es un veneno tóxico igualmente cáustico, evite contacto con los ojos y lave con agua abundante si ocurre.

3.
No pipeteé con la boca, llame a su médico si se ingiere.

PREPARACION DEL REACTIVO:

Viene en una forma lista para usarse.

ALMACENAMIENTO:

Almacene a temperatura ambiente protegido de la luz.

DETERIORO DEL REACTIVO: NO SE USE SI:

El reactivo tiene un color rojo obscuro opaco, el reactivo debe ser claro amarillo-pálido.

RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS:

1.
Utilice suero fresco

2.
No utilice suero hemolizado

3.
Evite la contaminación de la sangre con liquido tisular

4.
Almacene el suero en tubos bien cerrados.

5.
El color es estable en suero por un día a temperatura ambiente y por tres meses congelado.

INTERFERENCIAS:

1.
Bromuro y Floruro pueden ocasionar resultados falsos.

2.
Existen otras sustancias que pueden afectar la determinación del cloro.

3.
Los sueros lipémicos y/o ictéricos no interfieren con la reacción.

MATERIALES PROVISTOS:

Reactivo de cloruro

MATERIALES REQUERIDOS:

1.
Tubos de ensayo o gradilla

2.
Reloj

3.
Instrumentos de pipeteo

4.
Espectrofotómetro

PROCEDIMIENTO AUTOMATIZADO:

Vea las instrucciones especificas del instrumento.

PROCEDIMIENTO MANUAL:

1.
Etiquete los tubos blanco, calibrador, muestra, etc.

2.
Agregue 1.0 ml. de reactivo de cloruro a cada tubo.

3.
Agregue 0.01 ml (10ul) de calibrador o muestra a los tubos respectivos.

4.
Incube a temperatura ambiente por lo menos a 5 minutos.

5.
Coloque en cero el espectrofotómetro a 480nm con blanco de reactivo, se puede utilizar longitudes de onda de 460-550 nm

6.
Lea y anote la absorbancia de todos los tubos.

7.
Vea "cálculos" para determinar los valores.

NOTA:

El color final es estable por 30 minutos a temperatura anbiente.

CALIBRACION:

1.
Esta reacción no sigue la ley de Beer's pero tiene un rango lineal de 80 a 120 m Eq/L en la mayoria de los instrumentos.

2.
El rango lineal del instrumento debe de ser verificado antes de la prueba. Para eso, prepare una curva de calibración con la concentración de estandard (80-120 m Eq/L) contra sus lecturas de absorción respectivas. Se recomienda el uso de calibrador o estandard comerciales. (ver grafica)
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3.
Ya que ha sido establecida la linea de rango se puede utilizar un solo estandard para estabilizar la reacción. (cálculos).

CONTROL DE CALIDAD:

El suero control con concentración de cloruro conocidos se deben utilizar para determinar la integridad de la reacción.

CALCULOS:
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LIMITANTES:

1.
Las muestras con cloruro arriba de 120 mEq/l se deben diluir 1:1 con agua destilada, corra de nuevo y multiplique por dos el valor.

2.
No toque las puntas de la pipeta con la piel, ya que influye en los resultados.

3.
Los humos del ácido clorhidrico pueden causar resultados falsos elevados.
VALORES ESPERADOS:

Suero 98-106 mEq/l

Los valores fueron tomados de la literatura unicamente como base. Los niveles de cloro en pacientes clinicamente sanos varían por la dieta, sexo, edad, variación diurna, actividad fisica, ciclo menstrual, embarazo y factores ambientales. Cada laboratorio deberá establecer su propio rango de valores.

DESEMPEÑO:

1.
Linearidad: 80-120 mEQ/l

2.
Comparación: Coeficiente de correlación 0.991 con una ecuación regresiva de y=1.01x+0.11

3.
Precisión:

Entre Pruebas

Conc        D.E.        C.V.%

   97          0.9        0.9

 111          1.2        1.1

Prueba a Prueba

Conc.        D.E.        C.V.%
97              1.4           1.4

109            1.6           1.5
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