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POINTE SCIENTIFIC                                        Estándar de Glycohemoglobina                                            

Uso
Este producto es utilizado para estandardizar resultados obtenidos en la determinación cuantitativa de glycohemoglobina humana (HbA1) en sangre por el método de intercambio catiónico de resina.
Resumen

Puesto que los métodos del intercambio catiónico para la glycohemoglobina se pueden ser influenciados por fluctuaciones de temperatura, las muestras de los pacientes se deben probar siempre con un estándar en cada determinación. El valor del estándar fue obtenido corriendo muestras con valores conocidos en un lote por HPLC por el método de hemoglobina A1c.
Reactivo

El estándar liofilizado de glycohemoglobina es un hemolizado preparado de eritrocitos humanos. Los estabilizadores se agregan para mantener la hemoglobina en el estado reducido para la estandardización exacta del procedimiento de la glycohemoglobina.
Preparación del Reactivo

Reconstituya el  estándar con 1.0 ml de agua deionizada. Mezcle por 10 minutos o hasta que todo el material este disuelto.

Almacenaje y Estabilidad del Reactivo

1. Almacene a  2-8 º C  El estándar es estable antes de su reconstitución hasta la fecha de vencimiento si está sellado firmemente. PROTEJA CONTRA LUZ Y CALOR

2. El estándar ya reconstituido se debe almacenar en refrigerador a (2-8 º C) y sellarlo firmemente. El valor del estándar es valido hasta 30 días en refrigeración.
Precauciones

1. Este estándar es para uso diagnóstico In Vitro solamente.
2. Aunque se ha probado y se ha encontrado que este producto es no-reactivo para el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) y el VIH, se desconocen pruebas que ofrezcan el aseguramiento de que los productos derivados de sangre humana no transmitan enfermedades. Por lo tanto todos los productos derivados del suero humano y especimenes de pacientes se deben manejar de manera semejante como agente infeccioso.

3. No mida con una pipeta por vía oral. Evite el contacto con la piel y las membranas mucosas.
Material Proveído
Estándar del glycohemoglobina  (Concentración de 10%)  
Compruebe la etiqueta del frasco para saber  el valor exacto del punto de ajuste.
Materiales Requeridos pero no Proveídos:
1. Equipo de Glycohemoglobina 
2. Pipeta de 1ml

3. Agua Deionizada

Procedimiento

El estándar liofilizado de glycohemoglobina debe ser incluido cada vez que se corran las muestras de pacientes. Debe ser tratado de manera semejante a los muestras de pacientes incluyendo el procedimiento del hemolizado. Siga las direcciones que aparecen en el inserto del reactivo o las aplicaciones correspondientes a su equipo.
Limitaciones

Unas de las causas que pudieran provocar falsos resultados serian:

1. Pipeteo incorrecto

2. Mezclado inadecuado

3. Instrumentos mal calibrados
Puntos de Valores
Vea el valor del punto de ajuste enumerado en etiqueta del frasco.
